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Instructions for use L~ I

For the desired success of any stimulation (TENS/EMS), it is important that electrode pads
are placed sensibly. Leave 5-15 cm between the 2 electrode pads on a channel.

E Iect rod es Note: The electrode pads must always be used in pairs (two electrode pads on each
channel), so that the signal can flow in a circuit.
®25m m 1) Before use make sure your skin is clean and dry.

Do not place electrode pads on skin, which does not have normal sensation or on
broken skin.

2) Push the pin ends of the lead wires firmly into the pigtail ends of the electrode pads.
10 Reuseable Electrode Pads 3) Peel the electrode pads from their protective plastic shield by holding and lifting one
corner of the pad and pulling.

o Do not pull on the pigtail wire of the pad.
Always check that the unit is OFF before applying or removing electrode pads.

4) Apply the adhesive side of the electrode pads around the area of pain and firmly press it
to the skin. See examples of positioning in the placement guide enclosed.

5) Remove the electrode pads from your skin by holding the pad itself and gently pulling.

6) After use always replace the electrode pads on the plastic liner and replace them in the
re-sealable plastic bag.

Advice

e The electrode pads supplied are reusable but for single patient use.

e The electrode pads are latex-free. The adhesive is a peelable, water-based hydrogel.

e To obtain the best conductivity through the electrode pads always ensure that they are in
good condition and tacky.

e Replace the electrode pads when they lose their stickiness or dry out.

¢ In very hot weather the gel on the electrode pads may become soft.

Storage life
Electrode pads should last 12 to 20 applications, depending on skin condition and humidity.

Storage life of an unopened pack of electrode pads is 2 years. This may be affected by very
high temperatures or very low humidity.

Warnings

Do not ignore any allergic reaction to the electrode pads: If a skin irritation develops, stop
using device, as a small number of users may have an adverse reaction to the gel.

‘ Instructions For Use For use only with Nerve Stimulators approved to EN 60601-1 and EN60601-2-10
Please read carefully before use TensCare Important: Observe all the Contraindications, Cautions and Warnings included with the

device that you are using with these electrodes.

WHCTPYKUUM NO NPUMEHeHUIo -

12/60 L'y Aoy TN-GTNO-I Ona nonydvenus xenaemoro ycnexa mo6on ctumynaumm (TOHC/OMC), BaxHO pauuoHansHO
[MQJEDS us _L] PacroNoXUTL Ha Temne anekTpoabl. LienecoobpasHo pacnonoxutb SMeKTpoabl OfHOMO kaHana Ha
paccTosHum 5-15 cm apyr oT apyra.

N —— W m MpuMeuaHme: 3neKTPOabI BCerna AOMKHbI BbITh UCMIONbL30BAHLI NAPHO (fBa 3MeKTpoaa Ha
Ka[OM KaHare), YToBbl CUrHan LMpKyNIMpoBan Mexay HUMu.

1) HaHocuTte anekTpoabl TONbKO Ha 340POBbIE YHACTKM KOXU.

} s He pacnonaraiite anekTpoabl Ha NOBPeXAEHHbIX yHacTKax KoXu, Unv Tam, rae oTcyTcTeyeT
SpupHayleN PPN EL0Y ¥Xg 10IOMS veY €2L ¢LEL(0) Y+ HOpMarbHast 4yBCTBUTENBHOCTb
‘apNOMIDYOS-PIOO 188118 JeMOo] U4 pu ! ‘Aeuin
P HOS-PIOON atEeZL s L4 pue AN 386 6L s 2) BcraBbTe wrekep npoBoda oT npubopa TOHC/OMC B pasbeMm anektpogoB. Y6eautech, 4To
‘26 10041sBIad|01S UpA buINP ‘a1u80 ssauisng JemoL ‘wosd] ‘py Wieyuaig 6

NpoBOZ BCTaBMEH MNOTHO, TaK, 4TO6bI He GbiN BUAEH OTONEHHbI MeTans KOHTaKToB.
Ag @doin3 8iposus) ‘P11 PUBAPY ‘P11 8I0OsuUsL 3) lMNpunogHMMKTE 3NEKTPOZ 3a YronoK U akkypaTHO OTCOEAMHUTE ero OT 3alUTHON MIEHKK.

@ " o MpumMeyaHue: He TAHUTE 3MEKTPOABI 3@ NPOBOA.

Mepen pacnonoXeHWeM W CHATUEM 3MeKTPOAOB BCerAa NpoBepsiiTe,uTo  npubop
BbIKNIOYEH

4) Tlocne TOro, kak NPOBOAA HAAEXHO MOAKMIOYEHbI, NPUIOXUTE ANEKTPOA KIENKON CTOPOHOM K
NpeAnuMcaHHOMY Y4YacTKy KOXW W MNOTHO MpwkMuTe ero k Teny. lNpumepbl pasmelyeHus
3MEKTPOLOB B CXEME-PYKOBOACTBE MO UCMONb30BAHWIO 3MEKTPOAOB (MpunaraeTcs).

5) lMocne Toro, kak ceaHc nevyeHus 3aBepLUeH, NPUMNOAHUMUTE IMEKTPOA 3a Yronok U akkypaTHO
OTCOEVHUTE €ro OT KOXMU.

6) [lMocne ncnonb3oBaHWs Bceraa NpukenBanTe anekTponbl o6paTHO Ha NNAcTVKOBYIO MIEHKY K
XpaHWTe B 3aKpbIBaOLLEMCS NNacTUKOBOM MakeTe.

CoBeTbl N0 yxoAy 3a 3reKTpoaamMm

e JnekTpoabl NOAXOAST AN MHOTOPa30BOro UCMONb30BaHMS, HO AOMKHbBI MCMONb30BaTHCS TONBKO
oaHUM nauneHToM. Knewi npeactasnseT coboi oTcnavsatoLminest rmaporeslb Ha BOHON OCHOBE.

e JnekTpoabl He codepxaT naTekc.

e [Ina nony4eHus nyuilei NpoOBOAUMOCTU Yepes3 ANeKTPoA, nepes Mcnonb3oBaHnem ybeamrecs,
YTO OHU Haxo4sITCSA B XOPOLLEM COCTOSIHUM U COXPaHSItOT KMENKOCTb.

e 3ameHslTe anNeKTpoabl, KOr4a OHU TEPSIOT CBOKO KNENKOCTb UMW BbICOXHYT.

YcnoBusa xpaHeHus

Ve ™ OnekTpoabl MOryT UCNonb3oBaTbCs B konuyectse 12-20 NpyMEHEeHWI, B 3aBUCUMOCTUN OT COCTOSHUSA
N BNaXHOCTU KOXUN. CPOK XpaHeHUst 3aNeKTPOAOB B 3aKPbITON yNakoBKe COCTaBnsieT 2 roga, MoxXeT
M3MEHWUTBLCS NPU O4EHb BLICOKUX TEMMepaTypax Uin 04eHb HU3KOW BNaXHOCTY.
MpepynpexaeHuns

J¥9000 ; SEFEC0 /S He octaBnsinte 6e3 BHUMaHWsi, ecnu NposiBUNach annepruyeckasl peakuus Ha SneKkTpoAbl: npu

NOSIBNEHNN pa3apaxeHns KOXK NpekpaTuTe NCromnb3oBaHue ycTpoicTea. HekoTopble nonb3oBaTtenu
MOryT UMETb HENMEPEHOCUMOCTb UCMONb3YEMOTO refsi B ANeKTpoaax.
OnekTpoabl NOAXOAST ANt UCMOMb30BAHMS TONBKO CO 3NEKTPO(MUO) CTUMYNSITOpamm, o406peHHbIMM

Y AQ pemq[.us[c]/ EN 60601-1 1 EN60601-2-10.

BaxHo: CobniogaiiTe Bce NpPOTUBOMOKa3aHWsl, MNPeAoOCTEPEeXeHUs U npepynpexneHns,
npunaraemble K yCTPOMCTBY, KOTOPOE Bbl UCMOMNb3yETe C STUMMU 3TIeKTPOAAMM.



Instrucciones de uso &

Para estimular de manera efectiva (TENS/EMS), es importante que coloque los electrodos
cuidadosamente. Deje de 5 a 15 cm entre ambos electrodos del mismo canal.

Nota: Los parches deben siempre usarse en pares (dos electrodos para cada canal),
de ese modo la sefial puede circular.

No posicione los parches en la piel donde no tiene mucha sensibilidad o tiene

1) Antes de usar, asegurese de que su piel esta limpia y seca.
o heridas.

2) Empuije los bordes de pines dentro del enchufe de los electrodos con firmeza.
3) Despegue los electrodos de la base plastica manteniendo y levantando desde una de
las esquinas, tire para despegarlos.

No tire de los cables de los electrodos.

Siempre compruebe que el dispositivo este OFF antes de aplicar o retirar los
parches.

4) Aplique el lado adhesivo de los parches alrededor del area del dolor y presiénelo
firmemente sobre la piel. Vea ejemplos de posicionamiento en la guia de colocacion
incluida.

5) Retire los electrodos de su piel tirando suavemente del parche del electrodo.

6) Después de usar siempre reemplace los electrodos en la base plastica e introduzcalos
en la bolsa de plastico.

Consejo

e Los parches adjuntos al aparato son reutilizables, pero s6lo por un mismo paciente.

e Los parches no contienen latex. El adhesivo es un hidrogel pelable de base acuosa.

e Para obtener la mejor conductividad a través de los parches, siempre asegurese de que
estan en buenas condiciones y pegajosos.

e Cambie los parches cuando pierdan su adherencia.

e Silos parches se secan, es mejor comprar un paquete de reemplazo.

e En climas muy calurosos el gel de los parches puede llegar a ser demasiado blando.

Periodo de conservacion

Los parches deben durar de 12 a 20 aplicaciones, dependiendo de la condicion de la piel y
la humedad.

La vida de almacenamiento de un paquete sin abrir de electrodos es de 2 afios. Esto puede
verse afectado por temperaturas muy altas o humedad muy baja.

Advertencias: No ignore ninguna reaccion alérgica a los electrodos: si se desarrolla una
irritacién en la piel, dejar de usar el dispositivo, ya que un pequefio nimero de usuarios puede
tener una reaccién adversa al gel. Para solo uso con estimuladores nerviosos aprobados
segun EN 60601-1 y EN60601-2-10

Importante: Observar todas las contraindicaciones, precauciones y advertencias incluidas
con el dispositivo que se esté usando con los electrodos.

Bedienungsanleitung -

Fir den gewilinschten Erfolg der Stimulation (TENS / EMS) ist es wichtig, dass Elektroden
sinnvoll platziert werden. Lassen Sie 5-15 cm zwischen den 2 Elektrodenpads auf einem Kanal.

Hinweis: Die Elektroden mussen immer in Paaren angebracht werden (zwei
Elektroden fir jeden Kanal), damit das Signal in einem Kreislauf flieRen kann.

1) Versichern Sie sich vor der Anwendung, dass lhre Haut sauber und trocken ist.

o Verwenden Sie die Elektroden nicht
Empfindsamkeit oder auf verletzter Haut.

2) Schieben Sie die Kabelstifte fest in die “pigtail”’- Enden der Elektroden.
3) Losen Sie die Elektroden von der Schutzhllle, indem Sie diese an einer Ecke festhalten
und abziehen.
Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie die Elektroden entfernen.

Bevor Sie die Elektroden anbringen oder entfernen, versichern Sie sich, dass das
Gerat ausgeschaltet ist.

oder auf Hautstellen ohne normaler

4) Platzieren Sie die Elektroden um den Schmerzbereich. Beispiele zur korrekten

Elektrodenplatzierung finden Sie in Ihrer Elektrodenpackung.

) Halten Sie die Elektrode an einer Ecke fest und ziehen Sie diese vorsichtig ab.

6) Kleben Sie die Elektroden nach jeder Anwendung wieder auf die Schutzhille und
bewahren Sie diese in einem verschlossenen Plastikbeutel auf.

Allgemeine Hinweise

e Die mitgelieferten Elektroden sind wiederverwendbar, aber nur fiir den Gebrauch durch
eine Person bestimmt. Der Klebstoff ist ein abziehbares Hydrogel auf Wasserbasis.

e Die mitgelieferten Elektroden sind latexfrei.

e Um die beste Leitfahigkeit zu erhalten, missen sich die Elektroden immer in einem guten
Zustand befinden und fest an der Haut angebracht werden.

e Die Elektroden dirfen nicht austrocknen oder die Haftfahigkeit verlieren! Falls doch,
sollten Sie eine Ersatzpackung kaufen.

e In sehr warmer Umgebung kann das Gel auf den Elektroden aufweichen.

Erwartete haltbarkeit

Abhangig von dem Hautzustand und der Luftfeuchtigkeit sollten die optionalen Elektroden 12-
20-mal wiederverwendbar sein. Die Haltbarkeit der ungedffneten Elektroden betragt ca. 2
Jahre. Die Haltbarkeit kann durch sehr hohe Temperaturen oder sehr niedrige Luftfeuchtigkeit
beeintrachtigt werden.

Warnungen: Ignorieren Sie eine allergische Reaktion auf die Elektroden nicht: Wenn eine
Hautreizung auftritt, verwenden Sie das Gerat nicht mehr, da eine kleine Anzahl von
Benutzern eine unerwiinschte Reaktion auf das Gel zeigen kann. Nur zur Verwendung mit
Nervenstimulatoren, die gema EN 60601-1 und EN60601-2-10 zugelassen sind.

Wichtig: Beachten Sie die Kontraindikationen, Vorsichthinweise und Warnungen, die dem
Gerat beigefiigt, das Sie mit den Elektrodenpads verwenden.

Instructions d’utilisation

Pour assurer une électrostimulation efficace (TENS/EMS), il est important de placer les
électrodes au bon endroit. Laisser 5 a 15 cm entre les 2 électrodes d’'un méme canal.

NB : Les électrodes doivent toujours étre utilisées par paire (deux électrodes par
canal), afin que le signal puisse circuler dans un circuit fermé.

1) Avant utilisation, vérifiez que votre peau est propre et séche.

2) Poussez I'extrémité du cable fermement dans la terminaison de I'électrode.
3) Décollez les électrodes de leur film protecteur en soulevant un coin.

4) Placez le coté adhésif des électrodes autour de la zone douloureuse et pressez

fermement. Voir les exemples de positionnement dans les instructions ci-jointes.

) Retirer les électrodes de votre peau en tirant Iégérement sur I'électrode en soi.

6) Apres chaque utilisation, replacez les électrodes sur le film protecteur et remettez-les
dans leur sachet d’emballage.

Ne pas positionner les électrodes sur une peau qui n’a pas une sensibilité normale
ou sur des plaies ouvertes.

Ne pas tirer sur les cables des électrodes.

Vérifiez toujours que I'appareil est ETEINT avant de mettre en place ou de retirer
les électrodes.

Conseils d’utilisations

e Les électrodes sont réutilisables, mais pour I'usage d’un seul et méme patient.

e Les électrodes sont garanties sans latex. L'adhésif est un hydrogel a base d'eau, pelable.

e Pour obtenir la meilleure conductivité possible, assurez-vous qu’elles soient toujours
collantes et en bon état.

e Siles électrodes s’assechent ou perdent de leur effet collant, mieux vaut remplacer le
pack d’électrodes.

e Lorsqu'il fait trés chaud, le gel sur les électrodes peut ramollir.

Estimation de la durée de vie

Les électrodes auto-adhésives devraient durer 12 a 20 applications, en fonction du type de
peau et de 'humidité.

La durée de vie d’'un pack d’électrodes non-ouvert est de 2 ans. Cela peut étre altéré en cas
de hautes températures ou d’'un degré d’humidité tres faible.

Avertissements

Ne négligez aucune réaction allergique aux électrodes : Si une irritation cutanée se développe,
arrétez d'utiliser le dispositif, car un petit nombre d'utilisateurs peut avoir une réaction
indésirable au gel. A n'utiliser qu'avec des stimulateurs de nerfs approuvés selon les normes
EN 60601-1 et EN60601-2-10. Important: Veuillez respecter les contre-indications,
précautions et avertissements inclus avec I'appareil avec lequel vous utilisez ces électrodes.

Per il successo desiderato di qualsiasi stimolazione (TENS / EMS), & importante che gli
elettrodi sono posti sensibilmente. Lasciare 5-15 cm tra gli elettrodi 2 su un canale.

Instruzioni operative

Nota: Gli elettrodi da utilizzare devono essere sempre pari a 4 (2 per ogni canale)
cosi da creare un circuito.

1) Prima dell'utilizzo assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.

2) Spingere e fissare saldamente il perno al cavetto di raccordo degli elettrodi.
3) Estraete I'elettrodo dal suo involucro protettivo in plastico tirandolo da un’estremita.

Quando si rimuovono gli elettrodi NON TIRATE | CAVI.
Verificate sempre che I'unita sia spenta prima di applicare o rimuovere gli elettrodi.

Non posizionare gli elettrodi sulla pelle stranamente insensibile o sulla pelle
screpolata.

4) Posizionare gli elettrodi sulla zona interessata. Troverete ulteriori
posizionamento nel libretto informativo posto all'interno.

5) Rimuovere gli elettrodi dalla pelle: iniziare con la parte adesiva e poi tirare.

6) Rivestire gli elettrodi con linvolucro protettivo in plastica e riporli nel sacchetto
richiudibile.

esempi di

Gli elettrodi autoadesivi consiglio

e Gili elettrodi in dotazione sono riutilizzabili, se ad uso esclusivo del paziente.

e Cli elettrodi adesivi sono senza lattice. L'adesivo & un idrogel pelabile a base d'acqua.

e Al fine di ottenere una buona conduttivita, vi consigliamo di verificare sempre che gli
elettrodi siano adesivi e in buone condizioni.

e Se dli elettrodi di seccano, & meglio comprarne una nuova confezione.

e Ad alte temperature, il gel potrebbe ammorbidirsi.

Resistenza del dispositivo

Gli elettrodi possono essere utilizzati per 12 o addirittura 20 applicazioni, a seconda dello stato
della pelle e del’'umidita. La data di scadenza di una confezione di elettrodi € fissata a 2 anni.
Suddetta data cambia se la confezione & tenuta ad alte temperature o alta umidita.

Avvertenze

Non ignorare alcuna reazione allergica agli elettrodi: se si sviluppa un'irritazione cutanea,
interrompere I'uso del dispositivo, poiché un numero limitato di utenti potrebbe avere una
reazione avversa al gel.

Da utilizzare solo con Stimolatori Nervosi approvati da EN 60601-1 e EN60601-2-10

Importante: Osserva tutte le controindicazioni, precauzioni e avvertenze fornite con il
dispositivo che si sta utilizzando con questi elettrodi.



